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Introduccion

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

20644 REAL DECRETO 1566/1998, de 17 de julio,
por el gue se establecen los criterios de cal-
dad en radioterapia.

ANEXO I

Pruebas, tolerancias, periodicidades y especificacio-

nes del programa de garantia de calidad para fijar el

estado de referencia inicial del equipamiento radio-
terapéutico y su posterior control de calidad

Energia del haz de radiacidn (sélo acelerador)

2.0 mm (2)°
2.0mm(2)

Desviacién maxima
Desviacion con la orientacion del brazo

Necesidadde comprobar periédicamentela constanciade la energiadel haz de
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Procedure

Dosimetry

X-ray output constancy

radiacionen los aceleradoredinealesde electrones(LINAC)
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Introduccion

Procedimiento de referencia:
Medida delcociente TPR ,,(Tissue

Phantom Ratih

COLECCION DE INFORMES TECNICOs N 398

Determinacion de la dosis absorbida
en radioterapia con haces externos

Un Cédigo de Practica Internacional para la dosimetria

basada en patrones de dosis absorbida en agua

Patrocinado por ESTRO, OIEA, OMS y OPS

sl () @

IAEA

S)IAEA

Organismo intermacional de Energia Atomica

VIENA, 2005
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Periddicamente
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Introduccion

Disefiados para un

: espectro y una
Amgﬂﬂﬂﬂ!]ﬁﬂ% distribucion angular de
energia concreta.
5| con filiz Un cambio en Ila
,, energia se  vera
= reflejado en el perfil
Distancia al eje del haz.

¢, Hay otra manera?
¢ Rapida? ¢ Sensible?
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Introduccion

filtro aplanador

sin hiltro

Dosis relativa

con filtro

Distancia al eje

MatriXX”™”

Disefiados para un
espectro y una
distribucion angular de
energia concreta.

l

Un cambio en la
energia se vera
reflejado en el perfil
del haz.
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¢, Hay otra manera?
¢ Rapida? ¢ Sensible?
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Introduccion

Dosis relativa
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filtro aplanador

s nhltro

Distancia al eje

MatridXoX””

Disefiados para un
espectro y una
distribucion angular de
energia concreta.

l

Un cambio en la
energia se vera
reflejado en el perfil
del haz.
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OBJETIVO DEL TRABAJO

TPR

vJ

A Comparar varias métrica:

Basadas en perfiles

¢, Cuales massensiblea un cambiode
energiadel hazde fotones?

¢, Hay otra manera?
¢ Rapida? ¢ Sensible?




Material y métodos

a N

MatrixXX7””

A Software Omni Pro
A MatrixX Evolution (IBA Dosimetry)
A 1020 sensores:

-Camaras de ionizacion

-V=80mm3 separadas
-d=7,62mm (centro-centro)
-Grid 32cmx32cm
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amara Farmer 0,6cm3
aminas PMMA e=1cm
ubo PMMA
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LINAC Infinity (ELEKTA)
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